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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la diferencia de glucometría 
colorimétrica frente al glucómetro digital en el adulto mayor del centro de salud del distrito 
La Coipa – San Ignacio del 9 al 12 de octubre del 2019. Investigación tipo descriptiva, 
comparativa, que consideró como muestra 92 personas adultas mayores de forma aleatoria 
de ambos sexos para el estudio. Se obtuvo muestras sanguíneas tanto venosas como 
capilares del adulto mayor, las cuales se procesaron mediante un espectrofotómetro 
(Analizador de química EMP-168) y un glucómetro digital (Accu-Chek Performa). 
 
La investigación dio como resultado mediante glucometría colorimetría, que el 84.8% 
fueron valores normales y el 15.2% tuvieron valores altos. Y mediante glucómetro digital, 
el 89.1% fueron resultados normales y el 10.9% fueron valores altos. 
 
Como conclusiones se tuvo que: No hay diferencia significativa entre la glucometría digital 
y la glucometría colorimétrica en niveles de glucosa. Existe una correlación fuerte positiva 
(r=0.965, P=0.00) entre el glucómetro digital y el colorimétrico, indicando una elevada 
concordancia entre ambas pruebas, a un nivel de significancia del 0.05. 
 
 














The purpose of this research was to determine the difference in colorimetric glucometry 
versus digital glucometer in the elderly in the health center of the Coipa - San Ignacio 
district from October 9 to 12, 2019. Descriptive, comparative type research, which was 
considered as a sample 92 older adults randomly of both sexes for the study. Both venous 
and capillary blood samples were obtained from the elderly, which were processed using a 
spectrophotometer (EMP-168 Chemical Analyzer) and a digital glucometer (Accu-Chek 
Performa). 
 
The investigation resulted in colorimetry glucometry that 84.8% were normal valuesand 
15.2% had high values. And using a digital glucometer, 89.1% were normal results and 
10.9% were high values. 
 
The conclusions were that: There is no significant difference between digital glucometry 
and colorimetric glucometry in glucose levels. There is a strong positive correlation (r = 
0.965, P = 0.00) between the digital glucometer and the colorimetric meter, indicating a 
high concordance between both tests, at a level of significance of 0.05. 
 









La glucosa es la principal azúcar que circula en la sangre y es la primera fuente de energía 
en el cuerpo para los seres vivos, su función principal es producir energía para el ser vivo y 
poder llevar a cabo los procesos que ocurre en el cuerpo como: la digestión, multiplicación 
de células, reparación de tejidos, entre otros (1) . 
 
Cuando hay mucha concentración de glucosa en la sangre se denomina diabetes, la cual 
viene a ser “una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 
suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce” (2). 
 
El control de la glucemia en los pacientes ha sido objeto de un creciente interés y debate en 
los años, es además un procedimiento frecuente y necesario para el cuidado de los 
pacientes, cuyo resultado es un referente para la toma de decisiones del profesional 
médico. Existen diversas técnicas y métodos para obtener una muestra sanguínea. Ya sea 
muestra capilar de la yema de los dedos, o venosa que se toma del antebrazo, la cual 
demanda de más presupuesto, tiempo, materiales e insumos.  
 
Esta investigación su objetivo principal consistió en realizar la comparación de dos equipos 
para determinar la existencia o no de diferencias significativas en la medición de la 
glicemia, concordancia entre los resultados de ambos equipos, un equipo utilizado fue el 
glucómetro digital Accu-Chek Performa el cual mide la glucemia según la intensidad de la 
descarga eléctrica detectada en la tira. Esta reacción se produce al entrar en contacto la 
sangre con las enzimas que contiene la tira, oxidan la glucosa y liberan electrones que 
generan una micro corriente eléctrica que nos dice el nivel de glucosa en sangre (3). El otro 
equipo es un espectrofotómetro EMP-168 con el cual de una manera práctica y precisa se 
conoce la concentración de una solución, dicho equipo mide el efecto que una 
concentración tiene sobre la intensidad de un haz de luz luminoso que incide sobre ella (4). 
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Pon, et al. (5) en su estudio denominado “Concordancia entre glucemia venosa medida en 
laboratorio y en glucómetro digital en pacientes de la Clínica de Servicios Ampliados 
ISSSTECALI Mexicali en 2018”, demostraron que la diferencia entre resultados de 
glucómetro y laboratorio (equipo automatizado de VITROS®), fueron desde -17.6 mg/dl 
hasta +151.4 mg/dl.  
 
Pérez, et al. (6) en su estudio realizado durante una guardia, demostraron que en el método 
habitual de laboratorio y el de un glucómetro resultaron altos coeficientes de correlación y 
de determinación.  
 
Romero O. (7) en su estudio realizado en pacientes hospitalizados de unidad de cuidados 
intensivos, encontró que si existe diferencia entre el nivel de glucosa tomado por muestra 
capilar y muestra venosa. 
 
Cuesta B. (8) en su estudio comparativo realizado en pacientes que acuden a consulta 
externa, tuvo como resultado una diferencia estadística de 1.47 mg/dL y una correlación de 
muestras emparejadas de 0.997; una significancia de 0.0001.  
 
Perea R. (9) en su estudio realizado en pacientes diabéticos comparando la cuantificación 
de la glucosa mediante glucometría colorimétrica y digital, demostraron que el 
colorimétrico es más preciso que la glucometría digital, presentando un coeficiente de 
variación de 7,61% y 4,52% respectivamente. 
 
A nivel Regional, Provincial, Distrital y Local, no existen estudios relacionados al presente 
trabajo de investigación, motivo por lo cual nos realizamos la siguiente interrogante 
¿Existe diferencias significativas entre las mediciones de la glucosa obtenidos con 
glucometría colorimétrica y glucometría digital en el adulto mayor del distrito La Coipa – 
San Ignacio, 2019? 
 
Este proyecto de investigación se realizó teniendo en cuenta la realidad problemática que 
existe en los Puestos y Centros de Salud en cuanto al desabastecimiento de equipos para 
determinar el nivel de glucosa en los usuarios que acuden de manera diaria a estos 
establecimientos de salud, lo cual justificamos el presente trabajo de investigación que nos 
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conllevo a conocer la efectividad del uso de los glucómetros que sería de gran ayuda para 
minimizar los costos, la distancia y el tiempo que conlleva realizar un examen de glucosa. 
Además con este estudio se demuestra que en cualquier establecimiento de salud puede 
realizarse la determinación de glicemia a través de un glucómetro por un profesional de la 
salud capacitado, atendiendo de esta manera la demanda que existes por parte de la 













Determinar la diferencia de glucometría colorimétrica frente al glucómetro digital en el 




 Identificar los niveles de glucosa mediante glucometría colorimétrica- 
espectrofotómetro. 
 
 Identificar los niveles de glucosa mediante glucometría digital- Accu-Chek Performa. 
 
 Establecer si existen diferencias significativas en las mediciones de los niveles de 
glucosa mediante glucometría digital y colorimétrica. 
 


















III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
3.1. Objeto de estudio. 
Conocer la diferencia de glucometría colorimétrica frente al glucómetro digital en el adulto 
mayor del distrito La Coipa – San Ignacio, 2019. 
 
3.1. Objeto de estudio. 
Centro de salud La Coipa del distrito de La coipa, provincia de San Ignacio, departamento 
de Cajamarca. 
 
3.3. Tipo de investigación. 
La presente investigación es un estudio comparativo correlacional, de tipo transversal ya 
que se llevó a cabo en un corte determinado del tiempo. 
 
3.4. Población y muestra.  
 
Población 
Constituida por 243 personas adultas mayores ambos sexos que acuden al centro de salud 
del distrito de La Coipa. 
 
Muestra 
La muestra seleccionada lo constituyen 92 personas adultas mayores mediante muestreo 
aleatorio simple, obtenida con la fórmula de poblaciones finitas, con un nivel de confianza 
del 95% y un error del 5%. 
 
𝒏 =
𝐍. 𝒁𝟐. 𝒑. 𝒒






N: Tamaño de la población 
Z: 1.96 para un nivel de confianza del 95% 
p: Proporción esperada (0.5) 
q: 1-p 














= 0.609 > 0.20 
Como la fracción muestral es mayor al 20% entonces se requiere un ajuste en el tamaño de 
la muestra 













= 91.53 ≅ 92 
Finalmente, la muestra estará conformada por 92 personas adultos mayores. 
 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Para realizar el presente estudio de investigación, primero se hizo llegar una solicitud 
dirigida al Gerente del centro de salud (Anexo N°01), luego firmar un consentimiento 
informado a los participantes a dicho proyecto de investigación (Anexo N°02). Utilizamos 





Diagrama de flujo de glucometría colorimétrica. 
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Ambos métodos fueron comparados para determinar la diferencia de ambos respecto a su 
exactitud, se trabajó con el software SPSS-V25 y Excel 2016. Utilizando una prueba no 
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Obtener la 
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Conteo Porcentaje Conteo Porcentaje 
Alto 10 10.9% 14 15.2% 
Normal 82 89.1% 78 84.8% 
Total 92 100.0% 92 100.0% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Análisis: Del 100% de los adultos mayores estudiados, en cuanto al glucómetro digital el 
10.9% tuvieron niveles altos de glucosa y el 89.1% fueron niveles normales, con la 
metodología colorimétrica el 15.2% tuvieron niveles altos de glucosa y el 84.8 % sus 
niveles fueron normales.  
 
TABLA 2: Estadísticas descriptivas, determinación de la glicemia según los métodos: 
glucómetro digital y colorimétrico en mg/dl. 
  






Glucómetro digital 92 103.23 36.253      35.12 
Colorimétrico 92 103.48 40.341 38.99 
 




Análisis: Observamos que el coeficiente de variación para glucometría digital es de 
35.12% y un coeficiente de variación para glucometría colorimétrica de 38.99%, lo que 
implica valores altos, esto quiere decir que las muestras de estudio provienen de 
poblaciones heterogéneas, por lo que la media para ambos métodos no es un buen 
indicador para determinar diferencias entre ambos métodos.  
 




Análisis: Observamos que no existen diferencias significativas (sig.<0.05) para la prueba 
kolmogorov-Smirnov por lo que se concluye que ambas mediciones de glucosas con los 
dos métodos no siguen una distribución normal, a un nivel de significancia del 5%. 
 
TABLA 4: Prueba de rangos de Wilcoxon para comparar el rango medio de dos muestras 
relacionadas 





Rangos negativos 50a 40.51 2025.50 
Rangos positivos 37b 48.72 1802.50 
Empates 5c 
  
Total 92     
 
Estadísticos de pruebaa 
 
Colorimétrico - Glucómetro 
Z -,472b 
Sig. asintótica(bilateral) 0.637 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 




Estadístico gl Sig. 
Glucómetro 0.317 92 0.000 
Colorimétrico 0.297 92 0.000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Análisis: Observamos que no existen diferencias significativas (sig.>0.05) para la prueba 
de rangos de Wilcoxon por lo que se concluye que ambas mediciones de glucosas con los 
dos métodos nos dan el mismo nivel de glucosa, a un nivel de significancia del 5%. 
 





Glucómetro digital Correlación de Pearson 1 ,965** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 92 92 
Colorimétrico Correlación de Pearson ,965** 1 
Sig. (bilateral) 0.000  
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis: De la tabla 5 se puede observar que existe una correlación altamente significativa 
positiva (P=0.00) entre el glucómetro digital y el colorimétrico; esto implica que a mayores 
valores de glucosa con el glucómetro digital existen mayores valores de glucosa con el 
método colorimétrico, indicando una elevada concordancia entre ambas pruebas a un nivel 


















Los niveles de glucosa con la metodología colorimétrica (espectrofotómetro) fueron de un 
84.8% para los niveles normales y un 15.2% para el nivel alto, considerando a estos 
pacientes como pre-diabéticos o diabéticos, Pérez et al (6) en su estudio demuestra que el 
51,4 % fueron diabéticos confirmando en pacientes diabéticos. Por otro lado, los valores de 
glucosa analizados por la metodología de glucómetro digital fueron el 89.1% con valores 
normales y el 10.9% tuvieron valores altos mostrando un alto porcentaje en personas que 
tienes valores normales de glucosa.  
 
En el estudio realizado no existe diferencia significativa entre ambos métodos, lo cual se 
comprobó mediante una prueba no paramétrica (test de Wilcoxon) coincidiendo con el 
estudio de Perea R. (9) el cual no existe diferencia significativa entre ambos métodos. No 
coincidiendo con el estudio de Cuesta B. (8) que si existe una diferencia de -1,47 y de 
Romero O. (7) existe diferencia entre el nivel de glucosa tomado por muestra capilar y la 
muestra venosa medidas con glucómetro digital, respecto a la prueba estándar, Pon et al (5) 
encontraron una diferencia entre resultados de glucómetro y laboratorio, desde -17.6 mg/dl 
hasta +151.4 mg/dl, no concordando con este estudio esto se debe a que en dichos estudios 
se trabajó con diferente metodología con respecto a los equipos de trabajo y la toma de 
muestra. 
 
Se determinó un coeficiente de variación de 35.12% para glucometría digital y un 38.99% para 
glucometría colorimétrica, con un nivel de significancia de 0.000 no determinando diferencia 
entre ambos métodos. Perea R. (9) en su estudio muestra un coeficiente de variación de 7.61% 
para glucometría digital y un 4.52% para colorimétrico, con un nivel de significancia de 
0,0001, mostrando valores de coeficientes de variación menos altos que el nuestro ya que 
dicho estudio fue en una población homogénea trabajado en diabéticos, a diferencia con el 
nuestro que fue en una población heterogénea. 
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En nuestro estudio existe una elevada concordancia entre ambas pruebas a un nivel de 
significancia del 0.05 de acuerdo a la correlación de Pearson = 0.965 concordando con el 
estudio de Pon et al (5) en el cual existe una concordancia adecuada entre los resultados 
obtenidos por laboratorio y por glucómetros estudiados, Pérez et al (6) el 94,4 % de valores 





























VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones 
 
No hay diferencia entre glucometría colorimétrica y glucometría digital de acuerdo al 
software SPSS v25 en el adulto mayor del distrito de La Coipa- San Ignacio. 
 
Los niveles de glucosa mediante colorimetría, el 84.8% fueron valores normales y el 
15.2% tuvieron valores altos. 
 
Los niveles de glucosa mediante glucómetro digital, 89.1% fueron resultados normales y el 
10.9% fueron valores altos. 
 
Existe una correlación fuerte positiva (r=0.965, P=0.00) entre el glucómetro digital y el 
colorimétrico, indicando una elevada concordancia entre ambas pruebas, a un nivel de 
significancia del 0.05. La glucometría colorimétrica y la glucometría digital mostraron ser 
















Se recomienda el uso del glucómetro Accu-Chek Performa ya que tiene un alto grado de 
correlación a las cifras analizadas con el analizador de química clínica EMP-168. 
 
 
Es importante que al realizar el proceso de lectura en el glucómetro digital se extraiga una 
buena gota de sangre capilar, para así obtener una buena lectura, de lo contrario una 
muestra insuficiente dará resultados erróneos. 
 
Se sugiere una previa calibración del espectrofotómetro antes del procesamiento de 
muestras diarias. 
Se sugiere que al momento de alicuotar las muestras, lo haga excepcionalmente una sola 
persona, al igual que el paso de muestras por el espectrofotómetro, para la correspondiente 
lectura. 
 
Al personal de laboratorio del Centro de Salud La Coipa, se sugiere utilizar el glucómetro 
para uso de rutina ya que según el estudio se ha podido observar que sus resultados son tan 
confiables como del analizador clínico EMP-168. 
 
Implementación en todos los centros y puestos de salud a nivel nacional de un glucómetro 
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Anexo 4: Cuadro de medios y materiales utilizados en la investigación.  





Baño María  1 
Glucosa 1 kit 
Tirillas para Accu-Chek código número 22 2 frascos 
Algodón 1 unid 
Alcohol 1 litro 
Ligadura 4 
Punteras amarillas y azules 1 bolsa 
Agujas  Nº 21 1 caja   
Agujas vacutainer  1 caja   
Tubos de ensayo  1 ciento 
Tubo tapa amarilla 1 caja   
Caja de bioseguridad 1 caja   
Agua destilada  1 frasco 
Lancetas 1 caja 
Guantes  1 caja   
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Anexo 6: Relación de pacientes y resultados de glicemia mediante glucometría 
colorimétrica y digital 
 
Glucómetro Colorimétrico
1 85 Masculino 94 93
2 71 Masculino 87 81
3 67 Femenino 98 97
4 62 Femenino 94 86
5 62 Femenino 94 89
6 60 Femenino 95 88
7 61 Femenino 98 90
8 67 Masculino 93 91
9 80 Masculino 93 77
10 80 Masculino 91 97
11 87 Femenino 86 102
12 78 Femenino 99 93
13 83 Masculino 84 108
14 71 Femenino 97 88
15 76 Masculino 112 101
16 65 Masculino 359 383
17 60 Masculino 94 93
18 73 Femenino 172 178
19 84 Masculino 82 118
20 71 Masculino 94 102
21 72 Femenino 110 114
22 64 Femenino 110 99
23 71 Femenino 94 79
24 67 Femenino 101 80
25 66 Masculino 88 90
26 62 Femenino 105 105
27 84 Masculino 91 87
28 72 Masculino 91 93
29 87 Masculino 90 90
30 80 Femenino 95 85
31 78 Masculino 90 83
32 75 Femenino 90 85
33 78 Femenino 219 218
34 70 Masculino 119 118
35 64 Femenino 102 112
36 74 Femenino 87 89
37 65 Femenino 86 91
38 78 Masculino 91 82
39 85 Femenino 106 100
40 83 Femenino 103 94
41 71 Masculino 89 91
42 74 Masculino 95 88
43 77 Femenino 91 82
44 73 Femenino 93 110
45 80 Masculino 81 89








47 82 Femenino 85 75
48 62 Femenino 99 84
49 74 Femenino 101 100
50 75 Masculino 80 88
51 62 Femenino 100 111
52 75 Femenino 129 166
53 80 Masculino 98 96
54 61 Masculino 91 86
55 68 Femenino 119 102
56 73 Masculino 104 92
57 67 Femenino 105 103
58 75 Femenino 92 91
59 80 Masculino 101 104
60 64 Masculino 89 76
61 61 Femenino 88 84
62 82 Femenino 106 103
63 64 Femenino 256 278
64 72 Femenino 97 104
65 63 Masculino 97 94
66 91 Femenino 91 110
67 93 Masculino 109 96
68 68 Femenino 106 119
69 78 Masculino 88 88
70 77 Masculino 89 101
71 67 Masculino 86 96
72 71 Masculino 91 100
73 64 Femenino 104 107
74 62 Femenino 84 82
75 60 Femenino 85 84
76 73 Masculino 106 102
77 88 Masculino 105 107
78 71 Femenino 107 100
79 75 Masculino 87 76
80 71 Masculino 86 84
81 86 Femenino 94 77
82 77 Masculino 116 126
83 69 Femenino 100 100
84 78 Masculino 101 101
85 82 Masculino 85 100
86 62 Femenino 94 106
87 84 Masculino 99 111
88 71 Femenino 96 85
89 62 Femenino 104 106
90 61 Femenino 94 100
91 76 Masculino 129 116





Figura 1: Evidencia fotográfica sobre información a los adultos mayores del Distrito de la 




Figura 2: Evidencia fotográfica sobre toma de muestra venosa 
 




2.- Extracción de muestra sanguínea venoso con aguja vacutainer y tuvo con gel separador 
 
Figura 3: Evidencia Fotográfica sobre calibración del espectrofotómetro 
 
 





2.- Con las muestras preparadas procedemos a calibrar el equipo de glucometría 
colorimétrica 
 
Figura 4: Evidencia Fotográfica sobre procesamiento de muestra sanguínea venosa, para 
la glucometría colorimétrica 
 





2.-Se preparan las muestras para extraer el suero 
 
 






4.- A los 1000 microlitos le agregamos 10 microlitros de suero a estudiar 
 
 




6.- Se procede a la lectura en el espectrofotómetro 
 
Figura 5: Evidencia Fotográfica toma de muestra capilar 
 




2.- Se realiza un pequeño piquete con una lanceta para adulto 
 
 
3.- Se deshecha la primera gota de sangre formada para poder tomar la segunda gota en la 






4.- Esperamos la lectura del glucómetro digital, ya que es automático. 
 
 
 
